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1 Allgemeines

1 General information

1.1 Wichtiger Hinweis

1.2  Geratebeschreibung

1.2 Warnsymbole

1.3  Piktogramm-Erlduterung

1.1 Wichtiger Hinweis flr Benutzer von
KARL STORZ Geréaten und Instrumenten

Vielen Dank fur Ihr Vertrauen in den Namen
KARL STORZ. Sie und lhr Haus haben sich damit far
ein modernes und hochwertiges Gerat entschieden.

Die vorliegende Gebrauchsanweisung soll helfen,

das von KARL STORZ hergestellte Gerat richtig aufzu-
stellen, anzuschlieBen und zu bedienen. Alle notwendi-
gen Einzelheiten und Handgriffe werden anschaulich
erklart.

Lesen Sie deshalb diese Anleitung sorgfaltig durch
und bewahren Sie diese zum Nachlesen an gut sicht-
barer Stelle beim Geréat auf.

KARL STORZ arbeitet stédndig an der Weiterentwicklung
aller Produkte. Bitte haben Sie Verstandnis dafiir, dass
deshalb Anderungen des Lieferumfangs, der Form,
Ausstattung und Technik méglich sind. Aus den Anga-
ben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Anleitung
kénnen daher keine Ansprliche hergeleitet werden.

1.2 Geratebeschreibung

Ein hochwertiges Lampensystem sorgt fr hohe
Lichtausbeute, die Konstruktion fur einfache Bedienung
und unproblematischen Service.

Das optische System eines Kaltlicht-Projektors besteht
aus einer Halogenlampe oder Entladungslampe, einem
Kondensorsystem und einem Kaltlicht-Spiegel.

Mit dem Kondensorsystem wird das Licht auf die
Stirnflache eines an die Lichtquelle anzuschlieBenden
Lichtkabels fokussiert. Der Kaltlicht-Spiegel reflektiert
im wesentlichen nur den sichtbaren Anteil der
Strahlung. Er ist durchlassig fur Infrarot-Strahlung. Die
Helligkeit kann am Gerét eingestellt werden. Die durch
die Lampe entstehende Warme wird von einem LuUfter
abtransportiert.

1.3 Warnsymbole

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfaltig
durch, und beachten Sie die Anweisungen genau. Die
Bezeichnungen Warnung, Vorsicht und Hinweise haben
spezielle Bedeutungen. Wo immer sie in der Gebrauchs-
anweisung verwendet werden, den nachfolgenden Text
genau lesen, um einen sicheren und effizienten Betrieb
des Geréates zu gewahrleisten. Zur deutlichen Hervor-
hebung steht den Bezeichnungen Warnung, Vorsicht
und Hinweis ein Piktogramm voran.

1.1 Important note

1.2  Description of the device
1.3 Warning symbols

1.4  Explanation of symbols

1.1 Important note for users of
KARL STORZ devices and instruments

Thank you for choosing a product by KARL STORZ,

a name you can trust. You and your organization have
decided in favor of a modern, high-quality item of
equipment.

The instruction manual is intended to serve as an aid in
the proper setup, installation and operation of this
device from KARL STORZ. All essential details of the
equipment and all actions required on your part are
clearly presented and explained.

We thus ask that you read this manual carefully and
that you keep it available for ready reference in a con-
venient and conspicuous location near the equipment.

KARL STORZ is continuously working on the enhance-
ment of all its products. Please appreciate that
changes to the scope of supply in form, equipment and
technology are possible for this reason. Therefore, no
claims can be derived from the specifications, illustra-
tions and descriptions contained in this information.

1.2 Description of the device

A high-quality lamp system ensures high light efficien-
cy, while the design provides simple operation and
servicing.

The optical system of a cold light projector consists of
a halogen lamp or discharge lamp, a condenser
system and a cold light mirror.

The condenser system focuses the light on the end
surface of a light cable connected to the light source.
The cold light mirror essentially reflects only the visible
part of the radiation. It is permeable to infrared radia-
tion. The brightness can be adjusted on the device.
The heat generated by the lamp is removed by a fan.

1.8 Warning symbols

Please read this manual carefully and follow its instruc-
tions precisely. The terms Warning, Caution, and Note
convey special meanings. Wherever they are used in
this manual, they should be carefully reviewed to
ensure the safe and effective operation of this product.
To further emphasize the words Warning, Caution and
Note, they are preceded by a pictogram.
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1 Généralités

1 Generalidades

1.1 Consignes importantes

1.2  Description de I'appareil

1.3 Symboles d'avertissement

1.4  Explication des pictogrammes

1.1 Consignes importantes pour les
usagers des appareils et instruments
KARL STORZ

Nous vous remercions de la confiance que vous
accordez a la marque KARL STORZ. Vous-méme, ainsi
que votre établissement, vous étes prononcés en
faveur d'un appareil moderne et d'une qualité supé-
rieure.

Le présent manuel a pour but de vous aider a monter,
brancher et utiliser correctement I'appareil fabriqué par
KARL STORZ. Tous les détails et toutes les
manipulations nécessaires vous sont fournis d'une
maniére tres explicite.

C'est pourquoi nous vous prions de bien vouloir lire
attentivement ce manuel et, pour toute consultation
ultérieure, de le conserver dans un emplacement
parfaitement visible, a proximité de 'appareil.

KARL STORZ s'attache sans relache a perfectionner
tous ses produits. Vous comprendrez certainement
qu'il est possible que nous apportions pour cela des
modifications dans I'équipement fourni, sa forme, ses
options ou sa technique. Il n'est donc pas possible de
faire valoir des prétentions sur la base des données,
illustrations et descriptions fournies dans le présent
manuel.

1.2 Description de |'appareil

Un systeme d'éclairage de grande qualité assure une
efficacité lumineuse élevée. Sa construction garantit un
emploi et un service technique simples.

Le systeme optique d'un projecteur de lumiere froide
se compose d'une lampe halogéne ou d'une lampe a
décharge, d'un systeme de condenseur et d'un miroir
a lumiere froide.

Le systeme de condenseur permet de concentrer la
lumiere sur la surface frontale d'un guide de lumiere a
raccorder a la source lumineuse. Le miroir a lumiere
froide reflete essentiellement la seule partie visible du
rayonnement. Il laisse passer le rayonnement infrarouge.
La luminosité peut étre réglée sur I'appareil. La chaleur
dégageée par la lampe est évacuée par un ventilateur.

1.8 Symboles d'avertissement

Priére de lire attentivement ce manuel dans son inté-
gralité et de se conformer strictement aux instructions
qu'il contient. Les termes Avertissement, Avis et
Remarque ont des significations spécifiques. Le texte
gu'ils annoncent dans le présent manuel devrait
toujours étre lu avec beaucoup d'attention afin de
garantir un fonctionnement s(r et efficace de I'appareil.
Les termes Avertissement, Avis et Remarque sont
précédés d'un pictogramme qui a pour but d'attirer
I'attention du lecteur.

1.1 Consejos importantes

1.2 Descripcion del aparato

1.3  Simbolos de advertencia

1.4  Explicacién de los pictogramas

1.1 Consejos importantes para el usuario de los
equipos e instrumentos de KARL STORZ.

Agradecemos la confianza que ha depositado en la
marca KARL STORZ. Tanto usted como su empresa se
han decidido por un producto moderno y de alta cali-
dad.

El Manual de instrucciones le ayudara a montar, poner
en marcha y utilizar correctamente este aparato de
KARL STORZ. Para ello, contiene todas las explicacio-
nes necesarias sobre las particularidades y detalles de
Su manejo.

Recomendamos la lectura detenida de este manual y
su colocacion en un lugar visible y a mano para una
consulta posterior.

KARL STORZ trabaja constantemente en el desarrollo
de todos sus productos. Por ello, es posible que se
produzcan algunas modificaciones en el volumen del
suministro, en la forma, el equipamiento y la técnica.
En consecuencia, no podra presentarse ninguna recla-
macion derivada de los datos, las ilustraciones y las
descripciones contenidos en este Manual.

1.2 Descripcion del aparato

Sistema de iluminacién de gran calidad con elevada
potencia luminica, cuya construccion proporciona un
manejo sencillo y una puesta en marcha sin complica-
ciones.

El sistema ¢ptico del proyector de luz fria se compone
de una lampara halégena o ldmpara de descarga, de
un sistema de condensacion y de un espejo de luz fria.

Con el sistema de condensacion, se enfoca la luz a la
superficie frontal de uno de los cables de luz conecta-
dos a la fuente de luz. El espejo de luz fria refleja funda-
mentalmente soélo la parte visible de la radiacién y per-
mite el paso de la radiacion por infrarrojos. La luminosi-
dad puede ajustarse en el aparato. El calor producido
por la lampara se expulsa por medio de un ventilador.

1.3 Simbolos de advertencia

Lea este Manual y siga las instrucciones cuidadosa-
mente. Los términos Cuidado, Advertencia y Nota tie-
nen significados especiales. Cuando aparezcan en
alguna parte de este Manual, revise esa seccion cui-
dadosamente para asegurar la operacion inocua y efi-
caz de este aparato. Para destacar mas claramente los
términos Cuidado, Advertencia y Nota, éstos aparecen
precedidos por un pictograma adicional.




1 Allgemeines

1 General information

1.3  Piktogramm-Erlduterung

Warnung macht auf eine Gefahrdung von Menschen
aufmerksam. Die Nichtbeachtung einer Warnung kann
Verletzungen des Anwenders oder anderer Personen
zur Folge haben.

Vorsicht macht darauf aufmerksam, dass bestimmte
Wartungs- oder SicherheitsmaBnahmen zu treffen sind,
um eine Beschadigung des Geréates zu vermeiden.

Hinweise enthalten spezielle Informationen zur
Bedienung des Geréates, oder sie erklaren wichtige
Informationen.

1.4 Piktogramm-Erlauterung

O EIN/AUS Schalter

Y \O,
Q AA

™ Helligkeitsregler der Lichtquelle

Nl
L

T Pﬁ Sicherungsautomat fur Lampe

Lichtentnahmestelle

Potentialausgleichsanschluss

Vermeidung von Umweltverschmutzung durch
elektronische Gerate (China RoHS)

Das Gerat unterliegt den Anforderungen der
WEEE-Richtlinie 2002/96/EG

1.3  Explanation of symbols

Warning indicates that personal safety may be
involved. Disregarding a Warning could result in injury
to the user or other persons.

Caution indicates that particular service procedures or
safety precautions must be followed to avoid possible
damage to the product.

Notes Note indicates special information about
operating the product, or clarifies important
information.

1.4 Explanation of symbols

O ON/OFF switch

10 O
Q AA

™ Brightness control for light source

G-

Light outlet socket

=
é Potential equalization connection

T N{ Automatic cutout for lamp

Electronic information product pollution control
(China RoHS)

The device is subject to the requirements of the
WEEE Directive, 2002/96/EC

07/08



07/08

1 Généralités

1  Generalidades

1.3  Explication des pictogrammes

Le texte d'avertissement attire ici 'attention sur un
risque encouru par I'nomme. Le non-respect de cet
avertissement peut entrainer des blessures pour I'utili-
sateur ou pour d'autres personnes.

AN

Le terme Avis indique qu'il faut prendre certaines
mesures d'entretien ou de sécurité pour garantir le par-

fait état de I'appareil.

Les remarques contiennent des informations spéciales
sur I'emploi de I'appareil ou fournissent des informa-
tions importantes.

1.4 Explication des pictogrammes

Touche MARCHE/ARRET

\Il

AA

™ Régulateur de luminosité de la source
lumineuse

: Prise de lumiere

=
K? Prise de compensation de potentiel

T N{ Coupe-circuit automatique pour lampe

Contréle de la pollution issue des produits d'in-
formation électronique (RoHS chinoise).

L'appareil satisfait aux exigences de la directive
DEEE 2002/96/CE.

1.3  Explicacion de los pictogramas

Cuidado llama la atencién sobre una situacion de peli-
gro para los seres humanos. La inobservancia de esta
advertencia podria conllevar lesiones para el usuario u

otras personas.

Advertencia llama la atencion sobre determinadas
medidas de mantenimiento o de seguridad que han
de llevarse a cabo a fin de evitar el deterioro del apa-

rato.

Nota contiene informacion adicional para el manejo
seguro del equipo o aclara informacion relevante.

1.4 Explicacién de los pictogramas

O Interruptor de CONEXION/DESCONEXION

\Il

AA

T Regulador de brillo de la fuente de luz

(‘j
s
1

G-

Punto de toma de luz

< 1

Conexion equipotencial

Uj
A
1

T ,o{ Fusible automatico para la lampara

Certificacion de control de la contaminacion
ambiental debida a aparatos electréonicos
(directiva RoHS china)

El aparato debe desecharse de acuerdo con los

E requisitos dispuestos en la directiva europea
2002/96/CE referida a aparatos eléctricos y elec-
trénicos viejos (waste electrical and electronic
equipment o WEEE)




2 Sicherheitshinweise 2

Safety instructions

2.1 Warn- und Vorsichtshinweise 2.1 Warnings and cautions

2.2  Was Sie vermeiden sollten 2.2 What you should avoid

2.3  BestimmungsgemaBe Verwendung 2.3  Normal use

2.4  Qualifikation des Anwenders 2.4 User qualification

2.5  SicherheitsmaBnahmen am Aufstellort 2.5  Safety precautions at the installation site

2.6 SicherheitsmaBnahmen beim 2.6 Safety precautions when operating
Einsatz des Systems the system

2.7 Reinigung und Wartung 2.7  Cleaning and maintenance

C 2.1 Warn- und Vorsichtshinweise

Lesen Sie, bevor Sie das Gerat in Betrieb
nehmen, diese Gebrauchsanweisung genau
durch, insbesondere das Kapitel Sicherheits-
hinweise, um eine Gefahrdung lhres Personals,
sowie lhrer eigenen Person zu vermeiden.

B KALTLICHT-PROJEKTOR 81472 B/C

e Machen Sie sich vor der ersten Anwendung des
Kaltlicht-Projektors mit der Funktionsweise und
Bedienung des Systems vertraut.

e Prifen Sie das System vor jeder Anwendung auf
seine Funktionsfahigkeit.

e Das Produkt ist nicht flir den Betrieb in explosions-
gefahrdeten Bereichen bestimmt!

e Das Gerét ist nur dann zuverlassig geerdet, wenn
es an einer einwandfrei installierten Schutzkontakt-
Steckdose angeschlossen ist. Stecker und Kabel
routinemaBig prufen und bei Beschadigung nicht
verwenden.

e \Vor sémtlichen Wartungsarbeiten am Gerat: Netz-
verbindung trennen und Lampe abkUhlen lassen!

e Gefahr eines elektrischen Schlages!
Gehause des Grundgerates nicht 6ffnen! Einzige
Ausnahme: die in dieser Gebrauchsanweisung
beschriebenen Tatigkeiten Lampenwechsel und
Sicherungswechsel. Lassen Sie Service-Arbeiten nur
durch den Hersteller KARL STORZ oder durch vom
Hersteller autorisiertes Personal durchfthren. Jedes
Offnen des Gerates durch unautorisierte Personen
fuhrt zum Erléschen der Garantie.

e Das vom Kaltlicht-Projektor ausgestrahlte
Hochleistungslicht kann am Lichtausgang und
an den Endflachen des Lichtkabels zu hohen
Temperaturen flhren.

C 2.1 Warnings and cautions

Before using the device, please read this
instruction manual thoroughly, particularly the
chapter Safety instructions, so as to avoid any
risk to yourself or your staff

H 81472 B/C COLD LIGHT PROJECTOR

e Before using the cold light projector for the first time,
you should familiarize yourself with how the system
operates and is controlled.

e Test the system before each use to ensure that it
functions correctly.

e The product is not intended for use in potentially
explosive atmospheres!

e The unit is only reliably grounded when it is connect-
ed to a correctly installed grounded socket. Routinely
inspect electrical plug and cord. Do not use if
inspection reveals damage.

e Always unplug the device before carrying out any
maintenance work on it, and allow lamp to cool!

e Danger of electric shock!
Do not open the housings of the basic unit! The only
exceptions are the lamp and fuse replacement
described in this manual. Refer servicing to the man-
ufacturer KARL STORZ or to personnel authorized by
the manufacturer. Any attempt to open the equipment
by unauthorized personnel shall render the warranty
void.

e The high-intensity light emitted by the cold light pro-
jector may cause high temperatures at the light outlet
and at the end faces of the light cable.
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2 Consignes de sécurité

2 Instrucciones de seguridad

2.1 Avertissements et consignes de sécurité

2.2  Ce qu'il convient d'éviter

2.3 Utilisation correcte

2.4 Qualification de I'utilisateur

2.5 Mesures de sécurité sur le lieu
d'installation

2.6 Mesures de sécurité pour I'emploi
de l'appareil

2.7  Nettoyage et entretien

2.1 Avertissements et consignes de
sécurité

Avant d'utiliser I'appareil, lire attentivement le
présent manuel et attacher une attention toute
particuliere au chapitre sur les consignes de
sécurité afin d'éviter tout risque pour votre
personnel et vous-méme.

B PROJECTEUR DE LUMIERE FROIDE 81472 B/C

e || est impératif de commencer par se familiariser avec
le fonctionnement et la commande du projecteur de
lumiere froide avant de I'utiliser pour la premiere fois.

e Vérifier le bon fonctionnement du systeme avant
chaque utilisation.

e | 'appareil n'est pas congu pour fonctionner dans les
zones a risques d'explosion.

e | 'appareil n'est correctement mis a la terre que s'il est
branché sur une prise de courant de sécurité
parfaitement installée. Vérifier régulierement les
connecteurs et les cables et ne pas les utiliser s'ils ne
sont pas en parfait état.

e Toujours débrancher I'appareil du secteur et laisser la
lampe refroidir avant toute manipulation technique.

¢ Risque de décharge électrique !
Ne pas ouvrir le boitier de I'appareil de base. Seule
exception : les opérations décrites dans le présent
manuel pour changer la lampe ou les fusibles. Les tra-
vaux de maintenance ne doivent étre confiés qu'au
fabricant KARL STORZ ou a un personnel autorisé par
lui. Toute ouverture de I'appareil par des personnes
non autorisées annule tout droit & garantie.

e | a lumiére puissante émise par le projecteur de
lumiere froide peut provoquer des températures éle-
vées a la sortie de lumiere et sur les extrémités du
guide de lumiéere.

2.1 Indicaciones de alarma y advertencia

2.2 Lo que usted debe evitar

2.3 Empleo previsto

2.4  Cualificacién del usuario

2.5 Medidas de seguridad en el lugar de
emplazamiento

2.6 Medidas de seguridad al emplear el
sistema

2.7  Limpieza y mantenimiento

2.1 Indicaciones de alarmay
advertencia

Lea detenidamente este Manual de instruccio-

nes antes de usar el equipo, prestando particu-
lar atencion al capitulo “Instrucciones de segu-
ridad”, a fin de evitar riesgos a su personal y a
usted mismo.

B PROYECTOR DE LUZ FRIA 81472 B/C

e Familiaricese con los modos de funcionamiento y con
el manejo del sistema del proyector de luz fria antes
de utilizarlo por primera vez.

e Verifique la capacidad de funcionamiento del sistema
antes de cada aplicacion.

e El producto no es apropiado para su utilizacion en
sectores expuestos a peligro de explosion.

e |a conexion a tierra de este equipo solo es fiable si
se encuentra conectado a un enchufe con puesta a
tierra debidamente instalado. Compruebe regular-
mente el enchufe y el cable y no los utilice si estan
deteriorados.

e Antes de realizar trabajos de mantenimiento en el
aparato, desconéctelo de la red y deje enfriar la lam-
para.

¢ Peligro de descarga eléctrica:
No abra la carcasa del equipo principal. Unica
excepcion: el cambio de lamparas y fusibles descri-
tos en este Manual de instrucciones. Las tareas de
mantenimiento sélo podran llevarse a cabo por el
fabricante KARL STORZ o por personal autorizado
por el fabricante. Si personas no autorizadas abren el
equipo, los derechos de garantia quedan revocados.

e | a luz de alta energia que irradia el proyector de luz
fria puede producir temperaturas elevadas en la sali-
da de luz y en las superficies de los extremos del
cable de luz.




2 Sicherheitshinweise

2 Safety instructions

2.1 Warn- und Vorsichtshinweise

e \erbrennungsgefahr!
Die Lampe und deren Umgebung kénnen heiB sein.
Abkuhlen lassen!

e Verletzungsgefahr!
Die Lampe kann beim Lampenwechsel bersten.
Herumfliegende Glassplitter kbnnen Augen und Haut-
oberflache verletzen. Geeignete Schutzkleidung und
Augenschutz tragen!

¢ Bei Sicherungswechsel nur die angegebenen
Sicherungen verwenden.

¢ Bei der Reinigung unbedingt die Anweisungen in
der Gebrauchsanweisung beachten.

e Ein Eindringen von Flussigkeit in das Geh&use ist
unbedingt zu vermeiden.

e Keine Flussigkeit auf oder Uber dem Gerat lagern.

Lampen sind VerschleiBartikel. Wahrend des
@ Einsatzes kann es somit auch zu Lampenaus-

fallen kommen. Gegebenenfalls sollte deshalb

stets eine Ersatzlampe zur Verflgung stehen.

Bei der Entsorgung oder dem Recycling von Kom-
ponenten sind die jeweils geltenden Bestimmungen
einzuhalten.

M Lichtkabel
¢ Blendgefahr! Nie in das freie Ende eines Lichtkabels
schauen.

e Verbrennungsgefahr! Der Kontakt mit dem freien Ende
eines an der Kaltlichtquelle angeschlossenen
Lichtkabels kann u.U. zu Verbrennungen fuhren.

e Angeschlossene Lichtkabel nicht auf brennbaren
Materialien wie Textilien oder in unmittelbarer Nahe
von mit brennbaren Flussigkeiten getrénkten Textilien
ablegen. Durch die Hitzeentwicklung am freien Ende
des Lichtkabels kénnen sich diese entzinden.

B Videoskope, Boreskope und flexible Endoskope
e Gefahr eines elektrischen Schlages!
Beim Beruhren von spannungsfuhrenden Teilen
kann das Endoskop unter Strom stehen. Niemals
spannungsfliihrende Teile berthren.

2.1 Warnings and cautions

¢ Risk of burns!
The lamp and surrounding area may be hot.
Allow to cool down!

® Risk of injury!
The lamp may burst during replacement. Flying glass
splinters can cause eye and skin injuries. Wear
suitable protective clothing and eye protection.

e When replacing fuses, use only fuses with the
correct rating.

* When cleaning the unit, always observe the
instructions in the instruction manual.

* Avoid allowing liquids to enter the housing.

e Do not store liquids on or above the device.

Lamps are subject to wear. This means that a
lamp may potentially fail during use. Therefore,
a spare bulb should always be kept available.

Follow local governing ordinances and recycling plans
regarding disposal or recycling of device components.

B Light cable
e Danger of glare! Never look into the free end of a light
cable.

e Risk of burns! Contact with the free end of a light
cable that is connected to the cold light source may
cause burns.

e Do not lay the connected light cables on combustible
objects such as textiles or in the immediate vicinity of
flammable liquids such as swabs soaked in disinfec-
tant. These may ignite due to the build-up of heat at
the end of the light cable.

B Videoscopes, borescopes, and flexible endoscopes
¢ Risk of electric shock!

On contact with live parts, the endoscope

is susceptible to electric current. Never touch

live parts!
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2 Consignes de sécurité

2 Instrucciones de seguridad

2.1 Avertissements et consignes de sécurité

e Risque de brdlures !
La lampe et la zone environnante peuvent étre tres
chaudes. Laisser refroidir !

® Risque de blessure !
La lampe peut éclater lorsqu'on la change. Des
projections d'éclats de verre peuvent toucher les
yeux ou la peau, entrainant des blessures. Porter
des vétements et des lunettes de protection
appropriés.

e N'employer que des fusibles prescrits.

® Respecter impérativement les instructions du manuel
d'utilisation pour le nettoyage.

o Eviter impérativement que du liquide ne s'infiltre
dans le boitier de I'appareil.

* Ne déposer de liquide ni sur ni au-dessus de
I'appareil.

Les lampes sont des articles d'usure qui
peuvent tomber en panne pendant leur
service. Il est recommandé de toujours avoir
une lampe de rechange a disposition au cas
ou cela se produirait.

Respecter les réglementations en vigueur pour I'élimi-
nation et le recyclage des composants.

B Guide de lumiére
¢ Risque d'éblouissement ! Ne jamais regarder dans
I'extrémité libre d'un guide de lumiere.

e Risque de brilures ! Le contact avec I'extrémité libre
d'un guide de lumiere branché sur la source de
lumiere froide peut, dans certains cas, entrainer des
bralures.

* Ne pas déposer des guides de lumiere branchés sur
des objets inflammables comme des textiles ou a
proximité immédiate de textiles imbibés de liquide
inflammable. lls pourraient s'enflammer sous I'effet
de la chaleur produite sur I'extrémité libre du guide
de lumiere.

H Vidéoscopes, borescopes et endoscopes flexibles
¢ Risque de décharge électrique !
Au contact d'éléments sous tension, I'endoscope
est susceptible de conduire le courant électrique.
Ne jamais toucher des éléments sous tension !

2.1 Indicaciones de alarma y advertencia

¢ Peligro de quemaduras:
La lampara y sus inmediaciones pueden estar calien-
tes. Déjelas enfriar.

® Peligro de lesiones:
La lampara podria explotar al realizar un cambio de
lampara. Las astillas de vidrio podrian lesionar los
ojos y la piel. Utilice una vestimenta de proteccion
adecuada y gafas de proteccion.

e Utilice solo fusibles con las caracteristicas correctas.

® Para la limpieza deberéa observarse el Manual de
instrucciones.

e Deberé evitarse en todo momento la penetracion de
liquidos en la carcasa del aparato.

e No deposite liquidos sobre el aparato o por encima
de él.

Las lamparas son productos sometidos a des-
gaste, por lo que podrian fallar durante una
intervencion. Por este motivo, debera disponer-
se siempre de una lampara de repuesto para
SU USO en caso necesario.

En la gestion de residuos o reciclaje de componentes,
deben observarse las disposiciones nacionales vigen-
tes pertinentes.

M Cable de luz
e Peligro de deslumbramiento: No mire nunca en el
extremo libre de un cable de luz.

¢ Peligro de quemaduras: El contacto con el extremo
libre del cable de luz conectado al proyector de luz
puede producir guemaduras.

e No acerque los cables de luz conectados a materia-
les combustibles, tales como, p. ej., tejidos, ni depo-
site estos cables cerca de tejidos humedecidos con
liquidos inflamables, ya que podrian inflamarse debi-
do al calor que se produce en el extremo libre del
cable.

W Videoscopios, boroscopios y endoscopios flexibles
¢ Peligro de descarga eléctrica
Al entrar en contacto con piezas conductoras de ten-
sion, el endoscopio puede estar bajo corriente.
Nunca toque piezas conductoras de tension.




2 Sicherheitshinweise

2 Safety instructions

2.2  Was Sie vermeiden sollten
2.3  BestimmungsgemaBe Verwendung

2.2 Was Sie vermeiden sollten:

e Starke StéBe gegen das Gerat.
e Umgebungstemperaturen Uber 40 °C (104 °F).

e UbermaBige Verschmutzung oder Feuchtigkeit. Durch
den Ventilator werden Schmutz und Feuchtigkeit in das
Gerat gesaugt und kénnen dort zu Schaden fuhren.

e Haufiges Ein- und Ausschalten der Lampe. Die
Lebensdauer der Lampe sinkt drastisch bei zu
haufigem Einschalten mit kurzen Betriebszeiten. Die
Betriebszeit der Lampe vor dem Ausschalten sollte
mindestens 2-3 Minuten betragen.

2.3 BestimmungsgemaBe Verwendung

Der Kaltlicht-Projektor 81472 B/C ist fur endoskopische
Inspektionen im industriellen Bereich vorgesehen.

Beschadigungen des Geréates, die aufgrund von
Fehlbedienungen entstehen, fallen nicht unter die
Gewabhrleistungsanspruche.

2.2 What you should avoid
2.3  Normal use

2.2 What you should avoid:

e Strong impacts against the device.
e Ambient temperatures in excess of 40°C (104°F)

e Excess dirt or humidity. The fan sucks dirt and
humidity into the housing, which may result in
damage.

e Turning the lamp on or off frequently. A too frequent
turning on/off of the lamp with short operating cycles
will drastically reduce the service life of the lamp.
The lamp should be kept running for at least 2-3
minutes before being switched off.

2.3 Normal use

The 81472 B/C cold light projector is intended for
endoscopic inspections in industry.

Any damage to the device resulting from incorrect
operation is not covered by the manufacturer’s
warranty.
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2 Consignes de sécurité

2

Instrucciones de seguridad

2.2 Ce qu'il convient d'éviter
2.3  Utilisation correcte

2.2 Ce qu'il convient d'éviter :

® | es chocs brutaux contre I'appareil.
e Températures ambiantes supérieures a 40 °C.

e Toute souillure ou humidité excessives. La saleté et
I'numidité sont aspirées dans I'appareil par le ventila-
teur et peuvent y provoquer une détérioration.

e Eteindre et allumer la lampe trop fréquemment. La
longévité de la lampe se réduit drastiquement quand
elle est allumée trop souvent pour une courte durée.
La durée de fonctionnement de la lampe avant sa
désactivation doit étre d'au moins 2 a 3 minutes.

2.3 Utilisation correcte

Le projecteur de lumiere froide 81472 B/C est congu
pour des examens endoscopiques dans le secteur
industriel.

La garantie ne couvre pas les dommages causeés a
I'appareil par des erreurs de commande.

2.2 Lo que usted debe evitar
2.3  Empleo previsto

2.2 Lo que usted debe evitar:

e Golpes fuertes sobre el equipo.
e Temperaturas ambientales superiores a 40 °C.

e Suciedad o humedad excesivas. El ventilador aspira
la suciedad y humedad que se deposita en el equi-
po, por lo que pueden producirse averias.

e Encender y apagar la lampara frecuentemente. La
vida util de la lampara se reduce drasticamente si se
enciende y se apaga con frecuencia a intervalos
breves de tiempo. Los intervalos de la lampara
deben ser de 2 6 3 minutos como minimo.

2.3 Empleo previsto

El proyector de luz fria 81472 B/C esta previsto para
Su UsO en inspecciones endoscopicas en el ambito
industrial.

Los deterioros del aparato derivados de su manejo
incorrecto no seran reconocidos como derechos de
garantia.




2 Sicherheitshinweise 2 Safety instructions

2.4  Qualifikation des Anwenders 2.4 User qualification

2.5  SicherheitsmaBnahmen am Aufstellort 2.5  Safety precautions at the installation site

2.6  SicherheitsmaBnahmen beim 2.6  Safety precautions when operating the
Einsatz des Systems system

2.7  Reinigung und Wartung 2.7  Cleaning and maintenance

2.4 Qualifikation des Anwenders

Das Produkt darf nur von KARL STORZ autorisierten
Personen angewendet werden, die Uber eine
entsprechende fachliche Qualifikation verfigen.

2.5 SicherheitsmaBnahmen am Aufstellort

Das Gerat darf nicht in explosionsgefahrdeten
Bereichen betrieben werden.

Das Gerat ist mit einer Steckvorrichtung fur den
Potentialausgleich ausgerUstet. Diese nach MaBgabe
der national gultigen Vorschriften anschlieBen.

2.6 SicherheitsmaBnahmen beim Einsatz
des Systems
Vor der Anwendung des Gerates hat sich der Anwender

von der Funktionssicherheit und dem ordnungsgemaBen
Zustand des Gerétes zu Uberzeugen.

2.7 Reinigung und Wartung

Eine vorbeugende Wartung der Kaltlicht-Projektoren ist
nicht notwendig.

Die Lampen sind VerschleiBartikel und sollten regel-
maBig ausgetauscht werden.

Die AuBenflachen des Projektor-Gehauses kon-
nen mit einem geeigneten Mittel flr alkohol-
empfindliche Flachen gereinigt werden.
(Empfehlung: Einmaltuch befeuchtet mit alkoholfreiem
Desinfektionsmittel).

Die zuganglichen Glasflachen der Lampe und des
Kondensorsystems reiben Sie mit einem mit Alkohol
befeuchteten Einmaltuch ab.

C Niemals scharfkantige Gegenstande, wie zum

Beispiel Bursten zum Reinigen verwenden.

2.4 User qualification

This product must only be used by persons authorized
by KARL STORZ who are suitably qualified.

2.5 Safety precautions at the installation site

The device may not be operated in potentially
explosive atmospheres.

The device is equipped with a connector for potential

equalization. It should be connected up in accordance

with national regulations.

2.6 Safety precautions when operating the
system

Before use, the user should check that the device is
functioning correctly and in proper working condition.

2.7 Cleaning and maintenance

No preventive maintenance is necessary with the cold
light projectors.

The lamps are wearing parts and should be replaced
at regular intervals.

The outer surfaces of the projector housing can
be cleaned with a cleaning agent that is
suitable for alcohol-sensitive surfaces.

(Recommendation: Use a disposable cloth moistened
with an alcohol-free disinfectant).

Rub over the accessible glass surfaces of the lamp
and condenser system with a disposable cloth
moistened with alcohol.

Never use sharp objects, such as a brush, for
cleaning.
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2 Consignes de sécurité

2 Instrucciones de seguridad

2.4  Qualification de I'utilisateur

2.5 Mesures de sécurité sur le lieu
d'installation

2.6 Mesures de sécurité pour I'emploi
de I'appareil

2.7  Nettoyage et entretien

2.4 Qualification de I'utilisateur

L'appareil ne doit étre utilisé que par des personnes
habilitées par KARL STORZ, possédant la qualification
professionnelle suffisante.

2.5 Mesures de sécurité sur le lieu
d'installation

L'appareil ne doit pas étre placé dans des zones a
risque d'explosion.

L'appareil est équipé d'une fiche de compensation de
potentiel dont le branchement doit étre effectué
conformément aux réglementations nationales en
vigueur.

2.6 Mesures de sécurité pour I'emploi de
I'appareil

Avant |'utilisation, I'utilisateur doit s'assurer du bon
fonctionnement de I'appareil et de son parfait état.

2.7 Nettoyage et entretien

Une maintenance préventive des projecteurs de lumie-
re froide n'est pas nécessaire.

Les lampes sont des articles d'usure qui devront étre
remplacées a intervalles réguliers.

Les surfaces externes du boitier du projecteur
peuvent étre nettoyées avec un produit adapté
pour les surfaces sensibles a I'alcool.
(Recommandation : chiffon a usage unique imbibé de
produit de désinfection sans alcool).

Essuyer les surfaces de verre accessibles de la lampe
et du systeme de condenseur avec un chiffon a usage
unique imbibé d'alcool.

C Ne jamais utiliser d'objets pointus (comme des

brosses, par exemple) pour le nettoyage.

2.4 Cualificacion del usuario

2.5 Medidas de seguridad en el lugar de
emplazamiento

2.6  Medidas de seguridad durante el empleo
del sistema

2.7  Limpieza y mantenimiento

2.4 Cualificacién del usuario

El producto solo podra ser utilizado por personal auto-
rizado por KARL STORZ que disponga de una cualifi-
cacion profesional adecuada.

2.5 Medidas de seguridad en el lugar de
emplazamiento

El aparato no es adecuado para el servicio en zonas
expuestas a peligro de explosion.

El aparato esta provisto de una conexién equipoten-
cial. La conexion debe efectuarse de acuerdo con las
normas nacionales de seguridad vigentes.

2.6 Medidas de seguridad al emplear el
sistema

El usuario debe cerciorarse de la seguridad de funcio-
namiento y el buen estado del aparato antes de cada
aplicacion.

2.7 Limpieza y mantenimiento

El proyector de luz fria no precisa de mantenimiento
preventivo.

Las lamparas son productos sometidos a desgaste y
deben reemplazarse con regularidad.

Las superficies externas de la carcasa del pro-
yector pueden limpiarse con un producto ade-
cuado para superficies sensibles al alcohol.
(Recomendacion: Emplee un pafio desechable hume-
decido con un producto desinfectante sin alcohol).
Frote las superficies de vidrio accesibles de la lampara
y del sistema de condensacion con un pafo desecha-
ble humedecido con alcohol.

f Nunca elimine la suciedad usando objetos con

cantos afilados como, p. €j., cepillos.




Bedienungselemente/Anzeigen/Anschlusse und ihre Funktion
Controls, displays, connectors and their uses

Organes de commande, affichages, raccordements et leurs
fonctions

Elementos de mando, indicadores, conexiones y sus funciones




OPOP® ®OEO

Netzschalter mit Kontroll-Leuchte
Helligkeitsregler

Lichtentnahme

Blindbuchse fur Lichtkabel, das nicht
mit einem Boreskop verbunden ist.
Verschlussdeckel fur Halogenlampe
Potentialausgleichsanschluss
Sicherungsautomat
Netzgeratestecker
Netzsicherungshalter

@POPO® OO0

Power switch with pilot light
Brightness regulator

Light outlet

Dummy socket for light cable that is
not attached to the borescope.
Sealing cap for halogen lamp
Potential equalization connection
Automatic cutout

Power cord receptacle

Power fuser holder

OPOP® OO0

Interrupteur principal avec lampe
Régulateur de luminosité

Prise de lumiere

Douille entretoise pour guide de
lumiere non relié a un borescope
Couvercle pour lampe halogéne
Prise de compensation de potentiel
Coupe-circuit automatique

Fiche secteur

Porte-fusible

©OEe® © e

Interruptor de la red con luz de control
Regulador de brillo

Punto de toma de luz

Casquillo ciego para el cable de luz
no conectado a un boroscopio.
Tapa de cierre para la lampara
halégena

Conexién equipotencial

Fusible automatico

Enchufe de la red

Portafusibles




4  Inbetriebnahme

4 Getting started

41  Grundausstattung

4.2  Auspacken

4.3  Aufstellung und Anschluss
4.4  Einschalten

4.5 Einstellen der Lichtintensitat

4.1 Grundausstattung

1 Kaltlicht-Projektor 81472 B/C
1 Netzanschlusskabel 400 F
1 Gebrauchsanweisung

4.2 Auspacken

Entnehmen Sie den Kaltlicht-Projektor und das Zubehor
vorsichtig der Verpackung.

Uberprufen Sie die Lieferung auf Vollstandigkeit und
auf eventuelle Beschadigungen.

Sollte die Lieferung Anlass zur Reklamation geben, so
wenden Sie sich bitte umgehend an den Hersteller
oder Lieferanten. Wenn mdglich, bewahren Sie die
Originalverpackung auf, sie kann bei einem Transport
des Gerates nutzlich sein.

4.3 Aufstellung und Anschluss

Kaltlicht-Projektor aufstellen (Fig. 1), Kthlschlitze immer
frei halten.

Warnung: Der Kaltlicht-Projektor darf nicht in
@ explosionsgeféhrdeten Bereichen in Betrieb
genommen werden!

Vorsicht: Luftungsschlitze nicht abdecken.
Uberhitzungsgefahr. Freie Luftzirkulation nach
oben und zur Seite muss gewahrleistet sein
(Ruckwandabstand 10 cm). Bei Uberhitzung
schaltet das Gerat automatisch ab.

Die Betriebslage des Projektors ist beliebig.

Gerét erden (Stecker fur Potentialausgleichs-Leitung,
Buchse ®). (Fig. 2)

Netzkabel am Gerét anschlieen, bis zum Anschlag in
Netzgeratestecker ® einschieben. (Fig. 3)

Fig. 1

4.1 Basic equipment

4.2  Unpacking

4.3 Installation and connection
4.4  Power up

4.5  Setting the light intensity

4.1 Basic equipment

1 cold light projector 81472 B/C
1 power cord 400 F
1 instruction manual

4.2 Unpacking

Remove the cold light projector and the accessories
carefully from the packaging.

Check for missing items and evidence of shipping
damage.

File any complaints immediately with the manufacturer
or supplier. If possible, retain the original packing
materials for later use; these can come in handy if the
device has to be transported.

4.3 Installation and connection

Install the cold light projector (Fig. 1). Always keep the
cooling slits free.

Warning: The cold light projector must not be
@ operated in potentially explosive atmospheres!

Caution: Do not cover the air vents. Make cer-
tain there is free air circulation upwards and to
the side (distance of rear panel from wall:

10 cm). If the device overheats, it will shut
down automatically.

The device can be operated in any position.

Ground the device (connector for potential equalization
line, socket ®). (Fig. 2)

Connect the power cord to the device by pushing the
power cord connector fully into the power socket ®.

(Fig. 3)

Fig. 2

07/08



07/08

4  Mise en service

4  Puesta en marcha

41  Equipement de base

4.2 Déballage

4.3 Installation et raccordement

4.4  Mise sous tension

4.5 Réglage de l'intensité lumineuse

4.1 Equipement de base

1 projecteur de lumiére froide 81472 B/C
1 cordon secteur 400 F
1 manuel d'utilisation

4.2 Déballage

Retirer précautionneusement le projecteur de lumiere
froide et ses accessoires de leur emballage.

Controler si la livraison est complete et vérifier si elle
n'a pas subi d'éventuels dommages.

Si la livraison devait faire I'objet d'une réclamation, se
mettre immédiatement en rapport avec le fabricant ou
avec le fournisseur. Conserver si possible I'emballage
d'origine ; il peut étre utile a un transport ultérieur de
I'appareil.

4.3 Installation et raccordement

Installer le projecteur de lumiére froide (Fig. 1), veiller a
ce que les fentes de refroidissement soient toujours
dégagées.

Avertissement : Le projecteur de lumiere froide
ne doit pas étre utilisé dans des zones a ris-
ques d'explosion.
Avis : Ne jamais obstruer les fentes d'aération.
Risque de surchauffe. S'assurer que I'air peut
librement circuler au-dessus et sur les c6tés de
I'appareil (10 cm par rapport au mur). En cas
de surchauffe, I'appareil s'arréte automatique-
ment.

Le projecteur peut étre utilisé dans toutes les positions.

Mettre I'appareil a la terre (prise de la ligne de com-
pensation de potentiel, prise ®). (Fig. 2)

Brancher le cordon secteur sur I'appareil et I'enfoncer
a fond dans la fiche secteur ®. (Fig. 3)

Fig. 3

4.1 Equipo basico

4.2 Desembalaje

4.3 Montaje y conexion

4.4  Puesta en marcha

4.5  Ajuste de la intensidad luminica

4.1 Equipo basico

1 Proyector de luz fria 81472 B/C
1 Cable de red 400 F
1 Manual de instrucciones

4.2 Desembalaje

Extraiga cuidadosamente el proyector de luz fria y los
accesorios del embalaje.

Revise si el envio esta completo y compruebe posibles
averias.

En caso de reclamaciones, dirfjase inmediatamente al
fabricante o al proveedor. Es recomendable conservar
el embalaje original para su uso posterior en un posi-

ble transporte del equipo.

4.3 Montaje y conexion

Monte el proyector de luz fria (Fig. 1). Las ranuras de
refrigeracion deberan mantenerse siempre libres.

Cuidado: El proyector de luz fria no debera uti-
lizarse en areas expuestas a posibles explosio-
nes.

Advertencia: No cubra las ranuras de ventila-
& cion. Peligro de sobrecalentamiento. Debera
garantizarse la libre circulacion del aire hacia
arriba y en el lateral (manténgase una distancia
con respecto a la pared de 10 cm). En caso de
sobrecalentamiento, el aparato se apaga auto-
maticamente.

El proyector puede operarse en cualquier posicion.

Conecte el aparato a tierra (en el enchufe para la linea
de conexion equipotencial, conector ®). (Fig. 2)

Conecte el cable de red al aparato e insértelo hasta el
tope en el enchufe de la red ®. (Fig. 3)




4  Inbetriebnahme

4 Getting started

4.3  Aufstellung und Anschluss

Vorsicht: Gerat nur mit der auf dem
Typenschild angegebenen Spannung betrei-
ben!

Netzstecker mit der Netzstrom-Versorgung verbinden.
(Fig. 4)

Es wird empfohlen, nur Original KARL STORZ-
Lichtkabel zu verwenden.

Lichtkabel anderer Hersteller kbnnten bescha-
digt werden, wenn der Kaltlicht-Projektor mit
hoher Leistung betrieben wird.

Lichtkabel bis zum Einrasten in Buchse ® einschieben.

Nur am Griff anfassen, nie am Kabel ziehen! (Fig. 5)

Lichtkabel mit dem Endoskop verbinden (durch
Vierteldrehung der Randelschraube auf den
Schraubsockel).

Flexoskope haben im allgemeinen ein fest mit dem
Instrument verbundenes Lichtkabel. (Fig. 6)

Wird das Lichtkabel nicht sofort mit einem Endoskop
verbunden, das freie Ende in die Blindbuchse ® ein-
schrauben. (Fig. 7).

Fig. 4

4.3 Installation and connection

Caution: Only operate the device with the
voltage stated on the device’s identification
plate!

Connect the power plug to the power supply. (Fig. 4)

It is recommended to use only original
KARL STORZ light cables.
Light cables from other manufacturers might

be damaged if the cold light projector is
operated at high output.

Push the light cable into the socket ® until it engages.
Only hold by the grip; never pull on the cable! (Fig. 5)

Connect the light cable to the endoscope (with a

quarter turn of the knurled screw onto the screw base).

Flexoscopes usually have a light cable permanently
attached to the instrument. (Fig. 6)

If the light cable is not immediately connected to an
endoscope, screw the free end into the dummy
socket @. (Fig. 7).

Fig. 5
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4  Mise en service

4  Puesta en marcha

4.3 Installation et raccordement

Avis : Utiliser I'appareil uniqguement avec la ten-
sion indiquée sur la plaque signalétique !

Raccorder la fiche secteur a l'alimentation électrique
secteur. (Fig. 4)

Il est recommandé de n'utiliser que des guides
de lumiere KARL STORZ d'origine.

Des guides de lumiere d'autres marques peu-
vent étre endommagés si le projecteur de lumi-
ere froide est utilisé avec une puissance élevée.

Introduire le guide de lumiére jusqu'a ce qu'il s'enclen-
che dans la prise ®.

Toujours le saisir par son manche, ne jamais tirer sur le
cable ! (Fig. b)

Relier le guide de lumiere et I'endoscope (en faisant
effectuer un quart de tour a la vis moletée sur le culot
Edison).

En regle générale, les flexiscopes possedent un guide
de lumiere assemblé fixement a l'instrument. (Fig. 6)

Si le guide de lumiére n'est pas relié immédiatement a
un endoscope, visser I'extrémité libre dans la douille
entretoise ®. (Fig. 7).

Fig. 6

4.3 Montaje y conexion

Advertencia: Utilice el aparato exclusivamente
con la tensién indicada en la placa de especifi-
caciones.

Conecte el enchufe a la alimentacion de la corriente de
red. (Fig. 4)

Se recomienda utilizar exclusivamente cables
de luz originales de KARL STORZ.

Los cables de luz de otros fabricantes pueden
averiarse al emplear el proyector de luz fria a
alta potencia.

Introduzca el cable de luz en el conector ® hasta que
encastre.

Sujételo siempre por la parte del mango y no tire
nunca del cable. (Fig. 5)

Conecte el cable de luz con el endoscopio apretando
un cuarto de vuelta el tornillo moleteado en el casquillo
de rosca.

Los flexoscopios suelen tener un cable de luz conecta-
do de forma fija al instrumento. (Fig. 6)

En caso de que no vaya a conectarse el cable de luz a
un endoscopio de forma inmediata, debera atornillarse
el extremo libre al casquillo ciego ®. (Fig. 7).

Fig. 7




4  Inbetriebnahme

4 Getting started

4.4 Einschalten
4.5 Einstellen der Lichtintensitat

4.4 Einschalten

Warnung: Blendgefahr! Nie in die
Lichtentnahmestelle oder das freie Ende des
Lichtkabels schauen.
Warnung: Verbrennungsgefahr! Der Kontakt mit
dem freien Ende eines an den Kaltlicht-

Projektor angeschlossenen Lichtkabels kann u.
U. zu Verbrennungen fuhren.

Gerat einschalten (Schalter @). Netzschalter mit
Betriebskontroll-Leuchte @ leuchtet. (Fig. 8)
4.5 Einstellen der Lichtintensitat

Die fur die endoskopische Untersuchung erforderliche
Lichtintensitat wird an dem dafr vorgesehenen
Drehknopf am Gerat eingestellt. (Fig. 9)

Fig. 8

4.4  Power up
4.5  Setting the light intensity

4.4 Power up

Warning: Danger of glare! Never look into the
light outlet socket or free end of the light cable.
Warning: Risk of burns! Contact with the free

end of a light cable that is connected to the
cold light projector may cause burns.

Switch on the device (switch ®). Power switch pilot
lights up @. (Fig. 8)
4.5 Setting the light intensity

The light intensity required for endoscopic examination
is set by turning the rotary knob @ on the device.
(Fig. 9)

Fig. 9
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4  Mise en service

4  Puesta en marcha

4.4  Mise sous tension
4.5 Réglage de l'intensité lumineuse

4.4 Mise sous tension

Avertissement : Risque d'éblouissement. Ne
@ jamais regarder la prise de lumiere, ni I'extré-
mité libre d'un guide de lumiere.
Avertissement : Risque de br(lure. Le contact
avec l'extrémité libre d'un guide de lumiere

branché sur le projecteur de lumiére froide
peut dans certains cas provoquer des brdlures.

Mettre I'appareil sous tension (interrupteur ®).
L'interrupteur principal avec lampe témoin @ s'allume.
(Fig. 8)

4.5 Réglage de l'intensité lumineuse
Le réglage de l'intensité lumineuse nécessaire a l'exa-

men endoscopique s'effectue a I'aide du bouton de
réglage prévu a cet effet sur l'appareil. (Fig. 9)

4.4 Puesta en marcha
4.5 Ajuste de la intensidad luminica

4.4 Conexiodn

Cuidado: Peligro de deslumbramiento. No mire
nunca en el conector de toma de luz o en el
extremo libre del cable de luz.
Cuidado: Peligro de quemaduras. El contacto
con el extremo libre de un cable de luz conec-

tado al proyector de luz fria puede, bajo deter-
minadas circunstancias, producir quemaduras.

Conecte el aparato (interruptor ®). Se enciende la luz
de control @ del interruptor de la red. (Fig. 8)

4.5 Ajuste de la intensidad luminica
La intensidad luminica necesaria para la intervencion

endoscopica se ajusta por medio del correspondiente
boton giratorio @ del aparato. (Fig. 9)




S5 Instandhaltung 5 Maintenance

5.1 Lampenwechsel 5.1 Lamp replacement
5.2  Sicherungswechsel 5.2  Fuse replacement
5.3 Instandsetzung 5.3  Servicing and repairs
5.4  Ersatzteilliste 5.4  Spare parts list

5.5 Entsorgung 5.5 Disposal

5.1 Lampenwechsel

Gerat ausschalten und Netzstecker ziehen.

Verschlussdeckel ® durch Linksdrehung I6sen und
abheben. Defekte Lampe nach oben herausziehen.
(Fig. 10)

Warnung: Verbrennungsgefahr! Lampe und
deren Umgebung kénnen noch heil sein.

Neue Lampe bis zum Anschlag in die Kontaktbuchsen
einschieben. Die Lampe ist damit auch automatisch
justiert. Die neue Lampe nicht mit den bloBen Fingern
berthren, verwenden Sie bitte den der Ersatzlampe
beiliegenden Berudhrungsschutz. Sollte es doch pas-
siert sein, so reiben Sie die Lampe mit einem mit
Alkohol befeuchteten Einmaltuch ab. (Fig. 11)

5.2 Sicherungswechsel

Gerét ausschalten und Netzstecker ziehen.

Netzsicherungshalter ® mit einem Schraubendreher
oder anderem geeigneten Werkzeug l6sen. (Fig 12)

Neue Sicherungen einsetzen.

Vorsicht: Nur die angegebenen
Sicherungswerte verwenden.

100/120 VAC:
230/240 VAC:

2xT3,15 A (SB)
2xT1,6A(SB)

Netzsicherungshalter ® wieder einsetzen.
Netzverbindung wieder herstellen. (Fig.13)
Funktionsprufung durchfuhren.

Die Lampe ist Uber einen Sicherungsautomat abgesi-
chert. Gegebenenfalls Knopf @ drticken.

5.3 Instandsetzung

Die Instandsetzung von defekten Kaltlicht-Projektoren
darf nur bei KARL STORZ oder durch von uns autori-
sierte Personen und unter Verwendung von

KARL STORZ-Originalteilen erfolgen.

Die Instandsetzung aller optischen Teile kann grund-
satzlich nur bei KARL STORZ durchgefihrt werden.

Fig. 10

5.1 Lamp replacement

Switch the device off and unplug the power plug.

Loosen and remove the sealing cap ® by turning coun-
terclockwise (left). Remove the defective lamp upward.
(Fig. 10)

Warning: Risk of burns! The lamp and
surrounding area may still be hot.

Insert the new lamp as far as it will go into the contact
sockets. This also serves to adjust the lamp automati-
cally. Do not touch the new lamp with bare fingers; ple-
ase use the protective cover included with the replace-
ment lamp. If your fingers should accidentally come
into contact with the lamp, clean the latter with a
disposable cloth moistened with alcohol. (Fig. 11)

5.2 Fuse replacement

Switch the device off and unplug the power plug.

Remove the power fuse holder ® with a screwdriver or
other suitable tool. (Fig. 12)

Insert new fuses.
C Caution: Only use the stated fuse ratings.

100/120 VAC: 2xT3.15 A (SB)
230/240 VAC: 2xT 1.6 A(SB)

Reinsert the power fuse holder ®.
Reconnect the power cord. (Fig.13)
Test the device for proper operation.

The lamp is protected by an automatic cutout. Press
button @ if necessary.

5.3 Servicing and repair

Defective cold light projectors must be serviced and
repaired exclusively at KARL STORZ or by persons
authorized by us; all repair work must employ original
KARL STORZ parts only.

All optical parts can only be repaired by KARL STORZ.

Fig. 11
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5  Maintenance

5 Mantenimiento

5.1  Changement de lampe

5.2  Changement des fusibles

5.3 Réparations

5.4 Liste des piéces de rechange
5.5  Elimination

5.1 Changement de lampe

Eteindre I'appareil et débrancher la fiche secteur.

Dévisser le couvercle ® a I'aide d'une rotation vers la
gauche et le retirer. Extraire la lampe défectueuse vers
le haut. (Fig. 10)

Avertissement : Risque de brdlure. La lampe
et son environnement peuvent étre encore tres
chauds.
Introduire a fond la nouvelle lampe dans les douilles de
contact. De cette fagon, la lampe est également ajus-
tée automatiquement. Ne pas toucher la nouvelle
lampe a mains nues. Utiliser la protection jointe a la
lampe de rechange. Toutefois, en cas de contact acci-
dentel, frotter la lampe avec un linge a usage unique
imbibé d'alcool. (Fig. 11)

5.2 Changement des fusibles

Eteindre I'appareil et débrancher la fiche secteur.

Dévisser le porte-fusible ® a I'aide d'un tournevis ou
de tout autre outil approprié. (Fig. 12)

Mettre les fusibles neufs en place.

Avis : N'employer que des fusibles ayant les
spécifications prescrites.

100/120VAC:  2xT3,15A (SB)
230/240VAC:  2xT1,6A(SB)

Remettre le porte-fusible ® en place.
Rebrancher I'appareil sur le secteur. (Fig.13)
Contréler son bon fonctionnement.

La lampe est protégée par un coupe-circuit automa-
tique. Le cas échéant, presser le bouton @.

5.3 Réparations

Les réparations de projecteurs de lumiere froide défectueux
doivent étre uniquement exécutées par KARL STORZ ou
par des personnes habilitées par I'entreprise et exclusive-
ment avec des pieces KARL STORZ d'origine.

Les réparations de toutes les pieces optiques ne peu-
vent étre réalisées que par KARL STORZ.
Fig. 12

5.1  Cambio de la lampara
5.2  Cambio de fusibles
5.3 Reparaciones

5.4  Piezas de repuesto
5.5 Gestion de desechos

5.1 Cambio de la lampara

Desconecte el aparato y extraiga el enchufe de la red.

Afloje la tapa de cierre ® girandola en sentido antiho-
rario y levantela. Extraiga la lampara defectuosa tiran-
do de ella hacia arriba. (Fig. 10)

Cuidado: Peligro de quemaduras. La lampara y
las superficies situadas junto a ella pueden

seguir calientes.
Introduzca la nueva lampara hasta el tope en los conec-
tores de contacto. Con esto, la ldmpara queda ajustada
automaticamente. No toque directamente la nueva lam-
para con los dedos; en su lugar, utilice la proteccion
para la manipulacion de la lampara de repuesto que se
adjunta con la entrega. No obstante, en caso de que se
haya tocado la lampara de forma incorrecta, frétela con
un pafio desechable humedecido en alcohol. (Fig. 11)

5.2 Cambio de fusibles

Apague el aparato y extraiga el enchufe de la red.

Afloje el portafusibles ® con un destornillador o con
otra herramienta adecuada para ello. (Fig 20)

Coloque los nuevos fusibles. (Fig 21)

Advertencia: Utilice exclusivamente los fusi-
bles con las caracteristicas indicadas.

100/120 VCA:
230/240 VCA:

2xT3,15 A (SB)
2xT1,6A(SB)

Vuelva a montar el portafusibles ®.
Vuelva a conectar la red. (Fig.13)
Compruebe el funcionamiento.

La lampara esta protegida por medio de un fusible
automatico. En caso necesario, apriete el boton @.

5.3 Reparaciones

Los aparatos deteriorados sélo deberan ser reparados por
personas autorizadas por KARL STORZ vy utilizando Unica-
mente piezas de repuesto originales de KARL STORZ.

La reparacion de todas las piezas opticas solo podra
ser realizada por KARL STORZ.

Fig. 13




5

Instandhaltung

5 Maintenance

5.4
5.5

Ersatzteilliste
Entsorgung

5.4 Ersatzteilliste

Artikel Bestell-Nr.
Feinsicherung, 5,0 x 20 mm,
T1,6 A(SB) 1069500
Feinsicherung, 5,0 x 20 mm,
T3,15 A (SB) 1069600
Halogenlampe 81103

5.5 Entsorgung

hid

Dieses Gerat ist entsprechend der européischen
Richtlinie 2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik-
Altgeréate (waste electrical and electronic equip-
ment — WEEE) gekennzeichnet.

Nach Ablauf der Lebensdauer ist das Gerat als
Elektronikschrott zu entsorgen.

Hierzu erfragen Sie bitte die fur Sie zustandige
Sammelstelle bei KARL STORZ GmbH & Co. KG,
einer KARL STORZ Niederlassung oder lhrem
Fachhandler. Im Geltungsbereich der Richtlinie ist
KARL STORZ GmbH & Co. KG fur die ordnungs-
gemaBe Entsorgung des Gerates verantwortlich.

5.4
5.5

Spare parts list
Disposal

5.4 Spare parts list

Article Order no.
Power fuse, 5.0 x 20 mm,

T1.6 A(SB) 1069500
Power fuse, 5.0 x 20 mm,

T 3.15 A (SB) 1069600
Halogen lamp 81103

5.4 Disposal

hid

This unit has been marked in accordance with the
European Directive 2002/96/EC on waste electrical
and electronic equipment (WEEE).

At the end of its useful operating life, dispose of the
unit as electronic scrap.

Please ask either KARL STORZ GmbH & Co. KG,
a KARL STORZ subsidiary or your specialist dealer
for information on your local collection point.

Within the scope of application of this Directive,
KARL STORZ GmbH & Co. KG is responsible for
the proper disposal of this unit.
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5  Maintenance

5  Mantenimiento

5.4 Liste des piéces de rechange
5.5  Elimination

5.4 Liste des pieces de rechange

Article N° de cde
Fusible pour courant faible, 5,0 x 20 mm,

T1,6 A(SB) 1069500
Fusible pour courant faible, 5,0 x 20 mm,

T 3,15 A(SB) 1069600
Lampe halogene 81103

5.4 Elimination

Cet appareil présente le marquage approprié

E conformément a la directive européenne
2002/96/CE sur les déchets d'équipements
électriques et électroniques (DEEE).
L'appareil, une fois hors d'usage, doit étre éli-
miné comme déchet électronique.
Adressez-vous a KARL STORZ GmbH & Co.
KG, a une filiale KARL STORZ ou a votre distri-
buteur pour connaitre le centre de collecte le
plus proche. Dans le champ d'application de
cette directive, KARL STORZ GmbH & Co. KG
est responsable de I'élimination correcte de
I'appareil.

5.4  Piezas de repuesto
5.5 Gestién de desechos

5.4 Piezas de repuesto
Articulo N.° de pedido

Fusible para baja intensidad, 5,0 x 20 mm,

T1,6 A(SB) 1069500
Fusible para baja intensidad, 5,0 x 20 mm,

T 3,15 A(SB) 1069600
Lampara halégena 81103

5.4 Gestién de desechos

Este aparato estéa identificado conforme a la
E directiva europea 2002/96/CE referida a aparatos
eléctricos y electronicos viejos (waste electrical
and electronic equipment o WEEE).
Después de transcurrida su vida Util, deseche el
equipo como residuo electrénico.
Consulte a KARL STORZ GmbH & Co. KG, a una
sociedad distribuidora de KARL STORZ o a su
comercio especializado para averiguar el centro de
recogida que le corresponde. En el ambito de vali-
dez de la directiva, KARL STORZ GmbH & Co. KG
es responsable de la correcta gestion residual del
aparato.




6 Technische Daten

6 Specifications

6.1 Verantwortlichkeit

6.2  Normenkonformitét

6.3  Richtlinienkonformitat

6.4  Technische Daten und Anschlisse
6.5 Technische Unterlagen

6.6 Hersteller

6.1 Verantwortlichkeit

Als Hersteller dieses Geréates betrachten wir uns fur die
Sicherheit, Zuverlassigkeit und Leistung des Gerétes
nur dann als verantwortlich, wenn

Montage, Erweiterung, Neuinstallation, Anderungen
oder Reparaturen durch von uns autorisierte Personen
durchgefuhrt werden,

die elektrische Installation des betreffenden Raumes
den einschlagigen Sicherheits-Bestimmungen ent-
spricht und

das Gerét in Ubereinstimmung mit der
Gebrauchsanweisung betrieben wird.

6.2 Normenkonformitét

* Nach EN 60335-1 (VDE 0700 Teil1): 1995-10:

6.3 Richtlinienkonformitét

Das Gerat ist nach den auf das Produkt anzuwenden-
den Richtlinien mit CE-Zeichen versehen.

EWG: 73/23 Niederspannungs-Richtlinie

EWG: 89/336 EMV-Richtlinie

6.4 Technische Daten und Anschliisse

e Netzspannung:
81472 C: 115V
81472 B: 230V

¢ Netzfrequenz:
40-60 Hz

e | eistungsaufnahme:
200 VA

e Nennstrom:
81472 C: 1,8 A
81472 B: 0,9 A

e Netzsicherung:
81472 C:2x T 3,15 AL 250V
81472B:2xT 1,6 AL 250V

e | ampen-Nennspannung:
15V

e Lampen-Nennleistung:
150 W

e | ampen-Nennstrom:
10 A

e Abmessungen:
235 mm x 100 mm x 230 mm (B xH x T)

e Gewicht:
3,2 kg

6.1 Responsibility

6.2  Standard conformity

6.3  Directive conformity

6.4  Technical data and connections
6.5 Technical documentation

6.6  Manufacturer

6.1 Responsibility

As the manufacturer of this device, we shall be liable
for failure or deterioration in the safe operation, opera-
tional reliability, and performance of this equipment
only subject to the following conditions:

all assembly operations, system expansions, readjust-
ments, modifications, or repairs have been performed
by a person or persons duly authorized;

all electrical installations at the location of use meet
applicable national and local electrical codes; and

the device has been used in accordance with its
operating instructions at all times.

6.2 Standard conformity

e According to EN 60335-1 (VDE 0700 Part 1):
1995-10:

6.3 Directive conformity

The device carries the CE mark in accordance with the
directives applicable to the product.

EEC: 73/23 Low Voltage Directive

EEC: 89/336 EMC Directive

6.4 Technical data and connections

e Line voltage:
81472 C. 115V
81472 B: 230V

e Line frequency:
40-60 Hz

® Power consumption:
200 VA

e Nominal current:
81472 C: 1.8 A
81472 B: 0.9 A

e Line fuse:
81472 C:2xT3.15 AL 250V
81472B:2xT 1.6 AL250V

e Lamp nominal voltage:
15V

e | amp nominal output:
150 W

e Lamp nominal current:
10 A

¢ Dimensions:
235 mm x 100 mm x 230 mm (W x Hx D)

* Weight:
3.2Kkg
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6  Données technigques

6 Datos técnicos

6.1 Responsabilité

6.2 Conformité normative

6.3 Conformité a la directive

6.4  Données techniques et raccordements
6.5 Documents techniques

6.6 Fabricant

6.1 Responsabilité

Le fabricant de cet appareil assume toute responsabili-
té quant a la sécurité, la fiabilité et les performances
de I'appareil, a condition toutefois que

les travaux de montage, les extensions, les réinstalla-
tions, les modifications ou les réparations soient réali-
sés par un personnel habilité par nos soins,

l'installation électrique des locaux concernés soit
conforme aux prescriptions de sécurité applicables, et,
enfin,

que l'appareil soit utilisé conformément au manuel d'u-
tilisation.

6.2 Conformité normative

e Selon EN 60335-1 (VDE 0700 Partie 1) : 1995-10:

6.3 Conformité a la directive

L'appareil présente le sigle CE conformément aux
directives applicables.

CEE : 73/23 Directive basse tension

CEE : 89/336 Directive CEM

6.4 Données techniques et raccordements

® Tension de secteur :
81472 C: 115V
81472 B : 230V

e Fréquence du secteur :
40 a 60 Hz

e Puissance absorbée :
200 VA

e Courant nominal :
81472 C:18A
81472B:09A

e Fusibles de secteur :
81472 C:2x T 3,15 AL 250 V
81472B:2xT1,6 AL250V

e Tension nominale de la lampe :
15V

e Puissance nominale de la lampe :
150 W

e Courant nominal de la lampe :
10 A

* Dimensions :
235 mm x 100 mm x 230 mm (I x h x p)

e Poids :
3,2 kg

6.1 Responsabilidad

6.2 Conformidad con las normas
6.3 Conformidad con las directivas
6.4  Datos técnicos y conexiones
6.5 Documentacion técnica

6.6  Fabricante

6.1 Responsabilidad

Como fabricantes de este aparato, sélo asumiremos la
responsabilidad por la seguridad, la fiabilidad y el ren-
dimiento del aparato si

el montaje, las ampliaciones, los reajustes o las repara-
ciones se han llevado a cabo por personal autorizado
por nosotros,

la instalacion eléctrica del lugar en que vaya a instalar-
se el aparato cumple con las directivas de seguridad
aplicables y

si el aparato se emplea segun lo dispuesto en el
Manual de instrucciones.

6.2 Conformidad con las normas

e Segun EN 60335-1 (VDE 0700 Parte 1): 1995-10:

6.3 Conformidad con las directivas

El aparato esta previsto para su uso conforme a lo
dispuesto por las directivas provistas con el simbolo
CE aplicables al producto.

CEE: 73/23 Directiva relativa a equipos de baja tension
CEE: 89/336 Directiva CEM.

6.4 Datos técnicos y conexiones

e Tension de la red:
81472 C: 115V
81472 B: 230V

e Frecuencia de la red:
40-60 Hz

e Consumo de potencia:
200 VA

e Corriente nominal:
81472 C: 1,8 A
81472 B: 0,9 A

e Fusible de la red:
81472 C:2x T 3,15 AL 250V
81472B:2xT 1,6 AL250V

e Tension nominal de la lampara:
15V

e Potencia nominal de la lampara:
150 W

e Corriente nominal de la lampara:
10A

e Dimensiones:
235 mm x 100 mm x 230 mm (an x al x pr)

® Peso:
3,2 kg




6 Technische Daten

6 Technical data

6.5 Technische Unterlagen
6.6  Hersteller

6.5 Technische Unterlagen

Auf Anfrage stellt der Hersteller ihm verfigbare
Schaltplane, ausfuhrliche Ersatzteillisten,
Beschreibungen, Einstellanweisungen und andere
Unterlagen bereit, die dem entsprechend qualifizierten
und vom Hersteller autorisierten Personal des
Anwenders beim Reparieren von Geréteteilen, die vom
Hersteller als reparierbar bezeichnet werden, von
Nutzen sind.

Das Verfuigen Uber technische Unterlagen zum Gerét
stellt auch fr technisch geschultes Personal keine
Autorisierung durch den Hersteller zum Offnen oder
Reparieren des Gerates dar.

Ausgenommen sind im Text der vorliegenden
Gebrauchsanweisung beschriebene Eingriffe.

Zusammenhang mit der Weiterentwicklung und
Verbesserung unserer Geréte, behalten wir uns
VOr.

@ Konstruktionsdnderungen, insbesondere im

6.6 Hersteller

KARL STORZ GmbH & Co. KG
Industrial Group

MittelstraBe 8

78532 Tuttlingen

Postfach 230

78503 Tuttlingen

Germany

Telefon:+49 (0)7461 708-742
Telefax:+49 (0)7461 78912

E-Mail:  industrialgroup@karlstorz.de
Web: www.karlstorz.com

6.5 Technical documentation
6.6 Manufacturer

6.5 Technical documentation

On request, the manufacturer will provide those circuit
diagrams, itemized parts listings, descriptions, sets of
adjustment instructions and other items of available
documentation to suitably qualified user personnel duly
authorized by the manufacturer for their use in repair-
ing those components of the instrument that have been
designated as reparable by their respective
manufacturers.

Supply of such technical documentation relating to the
device shall not be construed as constituting manufac-
turer’s authorization of user’s personnel, regardless of
their level of technical training, to open or repair the
device.

Explicitly exempted herefrom are those maintenance
and repair operations described in this instruction
manual.

We reserve the right to make engineering modi-
fications in the interest of promoting technologi-

cal progress and generating performance
improvements without obligation on our part to
submit prior notice thereof.

6.6 Manufacturer

KARL STORZ GmbH & Co. KG
Industrial Group

Mittelstrasse 8

78532 Tuttlingen

Postfach 230

78503 Tuttlingen

Germany

Telephone: +49 (0)7461 708-926

Fax: +49 (0)7461 78912
E-mail: industrialgroup@karlstorz.de
Web: www.karlstorz.com
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6  Données technigques

6 Datos técnicos

6.5 Documents techniques
6.6 Fabricant

6.5 Documents techniques

Sur demande, le fabricant fournit les schémas fonction-
nels, les listes détaillées des pieces de rechange, les
descriptions, les directives de réglage et autres docu-
ments dont il dispose et qui pourraient étre utiles au
personnel qualifié de I'usager, habilité par le fabricant
pour effectuer des réparations sur des pieces de I'ap-
pareil considérées par le fabricant comme réparables.

Le fait de disposer de documents techniques sur I'ap-
pareil ne signifie aucunement que le personnel tech-
nique, méme qualifié, soit autorisé par le fabricant a
ouvrir et a réparer l'appareil.

Sont exclues de ces réserves les interventions décrites
dans le texte du présent manuel.

modifications de construction qui contribue-
raient notamment au développement technolo-
gique et a I'amélioration de nos appareils.

@ Nous nous réservons le droit d'effectuer des

6.6 Fabricant

KARL STORZ GmbH & Co. KG
Industrial Group

Mittelstrasse 8

78532 Tuttlingen, Allemagne
Postfach 230

78503 Tuttlingen

Allemagne

Téléphone :+49 (0)7461 708-926
Télécopie : +49 (0)7461 78912

E-mail : industrialgroup@karlstorz.de
Internet :  www.karlstorz.com

6.5 Documentacioén técnica
6.6 Fabricante

6.5 Documentacion técnica

El personal cualificado del usuario que haya sido debi-
damente autorizado por el fabricante para reparar los
componentes del equipo calificados como reparables
por el fabricante podré pedir al fabricante los esque-
mas de distribucion, listas completas de piezas de
repuesto, descripciones, instrucciones de ajuste y
demas documentacion Util para ese proposito.

La posesion de documentacion técnica sobre el equi-
po no implica, ni siquiera para el personal con forma-
cién técnica, la autorizacion por parte del fabricante
para abrir o reparar el equipo.

Se excluyen las intervenciones descritas en el texto de
este Manual de instrucciones.

caciones constructivas, especialmente en rela-
cion con el desarrollo ulterior y la mejora conti-
nua de nuestros aparatos.

@ Nos reservamos el derecho de efectuar modifi-

6.6 Fabricante

KARL STORZ GmbH & Co. KG
Industrial Group

Mittelstrasse 8

78532 Tuttlingen, Alemania
Postfach 230

78503 Tuttlingen

Alemania

Teléfono: +49 (0)7461 708-926

Fax: +49 (0)7461 78912

E-Mail:  industrialgroup@karlstorz.de
Web: www.karlstorz.com
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Rellenar por el propietario del equipo:

Remitente/Sello de la empresa:

Campo de aplicacion:

Tipo del aparato:

Numero de serie:

Fecha de compra:

Firma/Fecha:

To be filled out by the instrument owner:

Return address/company stamp:

Field of application:

Type of instrument: Serial no.:

Purchase date:

Signature/Date:

Franqueo postal
o
sello

Tarjeta de repuesta

KARL STORZ GmbH & Co. KG
Postfach 230

78503 TUTTLINGEN

ALEMANIA
Please
attach
sufficient
postage
Reply card

KARL STORZ GmbH & Co. KG
Postfach 230

78503 TUTTLINGEN
GERMANY

A remplir par le propriétaire de I'appareil :
Expéditeur/Cachet de I'entreprise :

Champ d’application :

Type de I'appareil : N° de série :

Date d’achat :

Signature/Date :

Vom Gerate-Besitzer auszufullen:
Absender/Firmenstempel:

Anwendungsgebiet:

Gerate-Typ: Serien-Nr.:

Kauf-Dat.:

Unterschrift/Datum:

Affranchir
au tarif
lettre

CARTE-REPONSE

KARL STORZ GmbH & Co. KG
Postfach 230

78503 TUTTLINGEN

ALLEMAGNE
Bitte
ausreichend
frankieren
Antwortkarte

KARL STORZ GmbH & Co. KG
Postfach 230

D-78503 Tuttlingen











